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的 N2O预富集装置，通过扩展 Gasbench Ⅱ功能控制冷阱的升降，改造气体回路、进样针和样品盘，
实现 N2O的预富集以及 Gasbench Ⅱ自动进样与 IＲMS联机测定．通过将海水中的硝酸盐经化学方
法转化成 N2O，建立了海水硝酸盐氮、氧同位素的分析方法． 研究表明，所建立方法对海水硝酸盐
























酚反应合成苏丹-1 号，经 C-18 固相萃取后用 EA-
IＲMS测定［8-9］．该方法的检测限较高，一般适用于
硝酸盐浓度高达几十微摩尔每升的水样，而海水的





吸收氨，在 60℃下烘干后，送入 EA-IＲMS 进行测
定［10-12］．硝酸盐还原为氨的方法将检测限降低至 2







·136· 应 用 海 洋 学 学 报 36 卷
菌将海水中硝酸盐转化为 N2O，通过离线方式用液
氮冷冻富集 N2O，并以 N2O 为分析对象进行氮、氧
同位素组成的质谱分析［13］．反硝化法将分析检测限
进一步降低至 0． 5 #mol /dm3，成为目前分析海水硝
酸盐氮、氧同位素组成的重要方法之一． 然而，由于
































δ15Nair =(－ 6． 46 ± 0． 02)‰，δ
18 OSMOW = (19. 70 ±
0. 03)‰．
1． 3 N2O预富集装置
1． 3． 1 主要结构 研制的 N2O 预富集装置主要由
2 根气压棒(C85KN20-250，SMC)、2 个气体控制阀、
1 个不锈钢管冷阱、1 个石英毛细管冷阱、1 个 5 dm3
杜瓦瓶、1 个 Nafion 干燥管(MD-050-72S-1，Perma
Pure)和 1 个内含高氯酸镁和烧碱石棉的化学阱构






杜瓦瓶用于 N2O 的冷冻富集;1 /16" Teflon 管用于
He气吹扫气路的连接．
图 1 研制的 N2O预富集装置
Fig． 1 Preconcentration device for N2O developed
1． 3． 2 冷阱 研制的 N2O 预富集装置依次设有两
个冷阱，1 号冷阱由一根长大约 2 m 的不锈钢管
(1 /16″，VICI)构成，内含两根同样长度搓成麻花状
的镍丝(直径 0． 25 mm，Sigma-Aldrich)．镍丝既可促
进N2O的冷冻富集，又可防止残余 CO2冻成冰粒堵
塞不锈钢管． 2 号冷阱为一根长约 0． 7 m 的石英毛
细管(外径 0． 43 mm，内径 0． 32 mm，SGE)，嵌入不
锈钢管的保护套中． 冷阱用穿板式 Swagelok 接头
(SS-100-61)固定在金属薄片上，金属薄片固定在气
压棒顶端，随其升降．冷阱的两端均用石英毛细管与
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Gasbench相连:1 号冷阱两端与两路八通阀相连;2
号冷阱一端接到八通阀上，另一端接到色谱柱进样
端(图 2)． 1 号冷阱用于富集高流速状态下 He 气从










样品中的 N2O被高流速的 He气流(40 cm
3 /min)吹
出，通过外接的 Nafion 干燥管除水、高氯酸镁和烧
碱石棉的化学阱除水和 CO2后，进 1 号冷阱中冻结
富集，吹扫时间为 350 s．在吹扫结束前 10 s，2 号冷
阱提前浸在液氮中，随后八通阀切换至进样模式
(Inject模式，图 2b)，同时气压棒提升，将 1 号冷阱
提离液氮，N2 O 气化后被低流速的 He 气流(约 7
cm3 /min)转移至 2 号冷阱中再次冻结，冷冻富集时




1． 4 Gasbench Ⅱ的改造








图 3 常规情况下 Gasbench Ⅱ工作流程示意图
Fig． 3 Working diagram for Gasbench Ⅱ under nomal
circumstances
对比图 2 和图 3 可知，将 Gasbench Ⅱ用于 N2O
的预富集及后续同位素分析，需对其进行改造，主要




需要，将 12 cm3样品瓶更换为 20 cm3及相应样品盘
的更换．
1． 4． 1 冷阱自动升降的控制 冷阱的交替工作通
过气压棒的升降来实现，气压棒的升降则由电磁阀
控制压缩空气进入气压棒气缸内的方向和顺序来实












图 4 Gasbench Ⅱ电磁阀
Fig． 4 Electromagnetic valve of Gasbench Ⅱ
红色框内为本图所示内容
















Fig． 5 Physical map of the same core needle
a为同芯针成品，b为组成同芯针的长针和短针
1． 4． 3 进样盘 Gasbench Ⅱ标配的进样盘为适于
水中氢、氧同位素分析、反硝化、厌氧氨氧化15 N 示
踪［15-16］等实验所用 12 cm3顶空样品瓶(Labco)的 96
孔恒温进样盘，而本实验中采用的进样瓶为 20 cm3
顶空样品瓶(23 mm ×75 mm，Ｒestek)，为此，定制了
含有 50 孔的新进样盘．该进样盘横向长 270 mm，均
匀设置 10 个孔;纵向长 120 mm，均匀设置 5 个孔;
高度为 98 mm．使用时用螺丝固定在自动进样器的
底座上，通过 Combi PAL 自动进样器的程序设置，
确保进样针刚好落入每个取样口的正中间(图 6)．
1． 5 海水硝酸盐氮氧同位素测量流程
定量移取 25 cm3酸性保存的海水样品于 40
cm3玻璃瓶中，用适量MgO调节 pH值至 8 ～ 9 后，加
入 0． 8 g新鲜制备的泡沫 Cd，振荡 24 h，使海水中的
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图 6 进样盘
Fig． 6 Sample plate
a为 96 孔进样盘，b为用于 N2O测定的 50 孔进样盘
硝酸盐被还原成亚硝酸盐．将样品于 2 000 r /min 下
离心后，测定上清液的亚硝酸盐浓度．定量移取含有
20 nmolN的亚硝酸盐样品于 20 cm3顶空瓶中，用无
氮海水定容至 10 cm3，压盖密封．用注射器注入 0． 8
cm3叠氮化钠缓冲液(2 mol /dm3 NaN3与体积比为
20%的醋酸按体积 1:1 混合)，快速混匀后放入
30℃恒温水槽中反应产生 N2O气体．反应 1 h后，加








μmol /dm3)用无氮海水定容至 10 cm3，与叠氮化钠
缓冲溶液反应后，产生 20 nmol N2 O 气体(HNO2 +





表明，δ15Nair =(－ 59． 58 ± 0． 32)‰，相对标准偏差
小于 1%(n = 19);δ18OSMOW =(13． 80 ± 0． 29)‰，相
对标准偏差小于 3%(n = 19);峰面积为 5． 491 ±














(δ15Nair = 4． 7‰;δ
18 OSMOW = 25． 6‰)和 USGS34
(δ15Nair = － 1． 8‰;δ
18 OSMOW = － 27． 9‰)以及两种
实验室标准 LAB1(KNO3:δ
15 Nair = 89． 3‰;δ
18 OSMOW
= － 1. 0‰)和 LAB2 (KNO3:δ
15 Nair = 14． 6‰;
δ18OSMOW = － 23． 1‰)作为工作标准，按照上述实验
流程进行了 4 次分析测试，测定结果表明，硝酸盐
氮、氧同位素的工作曲线都具有极好的线性关系，且
十分稳定，重现性很好(表 1、图 8 和图 9)．
表 1 硝酸盐氮、氧同位素分析的工作曲线
Tab． 1 Working curve for analysis of N，O isotopes of nitrate
测定次数 $15N工作曲线 $18O工作曲线
1 δ15N = 0． 445 7δ15Nstd － 12． 337;Ｒ2 = 1 δ18O = 0． 781 2δ18Ostd + 16． 808;Ｒ2 = 1
2 δ15N = 0． 447 1δ15Nstd － 12． 126;Ｒ2 = 1 δ18O = 0． 772 6δ18Ostd + 16． 618;Ｒ2 = 1
3 δ15N = 0． 448 7δ15Nstd － 12． 005;Ｒ2 = 1 δ18O = 0． 772 9δ18Ostd + 16． 342;Ｒ2 = 0． 999 9
4 δ15N = 0． 450 2δ15Nstd － 12． 577;Ｒ2 = 0． 999 9 δ18O = 0． 772 7δ18Ostd + 16． 901;Ｒ2 = 0． 998 1
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图 8 硝酸盐标准 δ15Nair测量值与标准值之间的关系
Fig． 8 Ｒelationship between the measured δ15Nair
and actual δ15Nair for nitrate standards
图 9 硝酸盐标准 δ18OSMOW测量值与标准值之间的关系
Fig． 9 Ｒelationship between the measured δ18OSMOW




(P02-1 站:65． 021 1° S，75． 546 1°E ;P02-A1 站:
65． 021 1°S，75． 526 9°E)不同深度的海水样品进行
了分析(部分样品质谱分析谱图见图 10)，测得海水
硝酸盐 δ15Nair值介于 5‰ ～ 8‰，δ
18OSMOW值介于 1‰
～5‰(图 11)，与 DiFiore等(2009)在普里兹湾的报
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图 11 普里兹湾 P02-1 站和 P02-A1 站硝酸盐 δ15Nair和 δ
18OSMOW的垂直分布
Fig． 11 Profiles of δ15Nair and δ
18OSMOW of station P02-1 and P02-A1 in Prydz Bay
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N2 O preconcentration device upgraded for GasbenchⅡ-IＲMS
analyzing N and O isotopes of seawater nitrate
ZHENG Min-fang1，HU Wang-jiang1，QIU Yu-sheng1，CHEN Min1，2
(1． College of Ocean and Earth Sciences，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． State Key Laboratory of Marine Environmental Science，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The preconcentration device for N2O analysis was upgraded and assembled by a series of components，in-
cluding air pressure bar，gas control valve，stainless steel cyro trap，fused silica capillary cyro trap，dewar，chemi-
cal trap and etc． The function of Gasbench Ⅱ was extended to control the lifting of cyro traps while the gas circuit，
sampling syringe，and sample plate were altered to realize the on-line determination with N2O preconcentration de-
vice，Gasbench Ⅱ and IＲMS． Nitrate was chemically converted to N2O to build the method for analysis of N and O
isotope in seawater nitrate． Our results showed that the developed method has a very good precision． The standard
deviation of δ15N，δ18O and peak area of nitrate was less than 1%，3% and 5%，respectively． The N and O iso-
topes of nitrate in seawater collected from the Prydz Bay，Antarctica，were measured with this method． The values
of δ15N，δ18O of nitrate obtained were agreed well with literature reports． The profiles of δ15N，δ18O of nitrate in
the Prydz Bay showed the typical characteristics of the ocean． The developed technique for analyzing N and O iso-
topes of seawater nitrate was feasible．
Key words:marine chemistry;sea water;nitrogen and oxygen isotopes in nitrate;N2O preconcentration device;
Gasbench-IＲMS
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